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Allgemeines

Der Alkoholgehalt der Ausatemluft hingt vom Alkoholgehalt des Blu-
tes ab. Wird mit Alco-Check Alkohol in der Ausatemluft festgestellt,
ist zur rechtlichen Beurteilung eine anschlieBende Blutalkoholbe-
stimmung unerlisslich. Auf die Blutalkoholbestimmung kann aller-
dmgs verzrchtet werden wenn AIco»Check kerne Anzeige hefert

Voraussetzungen

Messung durchfiihren - frithestens 15 Minuten nach

— dem Genuss alkoholischer Getriinke oder aromatischer
Getrénke (z.B. Apfelsaft),

— dem Anwenden von Mundsprays,

— dem letzten Rauchgenuss. E

Sonst wird ein zu hoher Wert gemessen.

Alco-Check enthilt eine gelbe Reaktionsschicht, die sich durch AIko-

holdampf griin verfarbt.

Unbenutzte Alco-Check nicht mehr benutzen wenn sie sich schon

griin verfarbt haben.

Gebffnete (aktivierte), aber nicht benutzte Alco-Check nicht

verwenden.

Alco-Check kann nur einmal benutzt werden.

Messung

e Alco-Check aus der Packung nehmen und nacheinander die
Enden biegen (siehe Abbildung A) bis es knackt.
Alco-Check ist nun aktiviert und kann zur Messung eingesetzt
werden. .

e Alco-Check so in die Offnung des flachgedruckten Messbeutels

stecken, dass der aufgedruckte Pfeil zum Messbeutel zeigt (B).

e Tief einatmen und kriftig in das Alco-Check-Mundstiick blasen
und ohne dazwischen erneut Luft zu holen den Messbeutel prall

fiillen. Das Blasen sollte in 15 bis 20 Sekunden durchgefiihrt sein.

Auswertung

Bei einer Blutalkoholkonzentration zwischen 0,3%o und 0,4%o
erreicht die griine Verfirbung nicht den Markierungsring
(Bildbeispiel C).

Erreicht oder iiberschreitet die griine Verfirbung den Markierungs-
ring, kann auf einen Blutalkoholwert von 0,5%o oder dariiber
geschlossen werden.

Entsorgung
e Derlinhaltvon Alco-Check ist itzend, deshalb nach der Messung
die beiden Enden mit bellr_egenden Dichtstopfen verschlieBen (D).

Benutzte Alco-Check oder solche mit iiberschrittener Verbrauchszeit
nicht achtlos wegwerfen, sondern dorthin zuriickbringen, wo sie
gekauft wurden. Dort stehen geeignete Sammelbehilter bereit, die
an die Drager Safety AG & Co. KGaA weitergeleitet werden. Falls
eine Riickgabe an den Hindler nicht mdglich ist, bitte Alco-Check
einer kommunalen Sondermiillsammelstelle (z.B. Schadstoffmobil)
zufiihren,

Haﬂungsausschluss
Alco-Check kann nur zu einer orientierenden Messung eingesetzt

werden. Die DragerSafety AG & Co. KGaA schlieBt deshalb jegliche -

Haftung aus.

Auch bei sorgfiltigster Anwendung kdnnen sich Abweichungen
zwischen Atemalkoholkonzentration und der allem maBgebenden
Blutalkoholkonzentration ergeben. . .

Unser Rat:

Auch Blutalkoholl trationen unter 0,5%o kénnen die Fahr-
tiichtigkeit beeinflussen.

Fahren Sie nie unter Alkoholeinfluss.

General

The alcohol content in exhaled air is dependent on the alcohol con-
tent in the blood. If the Alco-Check reveals alcohol in the exhaled air,
a subsequent blood-alcohol test or another approved method is .
essential to establish a legal assessment. No blood-alcohol test i is of
course necessary when the AIco—Check produces no mdrcatlon

Alco-Check contanns orroswe substances
h

Prereqursrtes
Testing of the exhaled air for alcoho| must be performed no earller
than 15 minutes after
— the consumption of alcoholic or aromatic beverages

(e.g. fruit juice),
— use of mouth sprays,
— smoking.
Otherwise an excessively high value is measured. '
Alco-Check contains a yellow reaction layer which turns green when
exposed to alcohol vapour.
An unused Alco-Check which has turned green before testlng must
not be used.
An Alco-Check which has beén opened but not used, or which may
have not changed colour during a test, must not be used again.
The unit may be used for only one test.

Measurement

o Remove the Alco-Check from the packaglng and bend the ends
one after another (see figure A) untill they click.
The Alco-Check is then activated and can be used.’

. o Insert the Alco-Check into the opening of the flattened measuring

bag with the printed arrow pointing towards the bag (B).

o Inhale deeply and blow strongly into the Alco-Check input, filling
the bag completely without pausing to inhale again. The blowing
should be finished in 15 seconds to 20 seconds.

Evaluation
With a blood-alcohol concentration between 0.3%0 and 0.4%o., the
green colour does not reach the indicator line (C).

If the green colour reaches or goes further than the indicator line, a
blood-alcohol content of 0.5%o or more can be assumed.

Disposal .
e Alco-Check contarns corrosive substances, and the two ends
should therefore be sealed off with the plugs supplied after.use

(D).

Do not simply throw away used Alco-Check or Alco-Check which
have reached the end of their shelf life. Try to return the tube to place
of purchase. If this is not possible, then please dispose with other
hazardous waste.

Liability

: Alco-Check can only be used for guideline measurements.

We therefore accept no liability whatsoever

Even when used as carefully as possmle, there may be devratlons
between the breath-alcohol concentration and the blood-alcohol con-
centration which is the sole decisive factor in law.

Our advice:

Even blood-alcohol concentrations less than 0. 5%n can affecl
driving ability.

Do not drive under lhe influence of alcohol.

‘Le ¢ontenu des tu o
:LAlco-Check est.a stocker a I'abri de mampulatron par des pe

Généralités .
La teneur en alcool dans I'haleine dépend de la concentrauon

- d'alcool contenue dans le sang.

Le test est “non apposable aux mesures légales®.

co-check est corrosrf

sonnes non-autorisées. ou par des enfants. :

Condlhons d'utilisafion
Procéder & lamesure - Lanalyse AIco~Check ne devra auplus tot etre

- faite que 15 minutes aprés:
. — l'absorption de boissons alcoolisées ou aromathues

(p.ex. jus de pommes),
— Tl'utilisation d'un ‘spray buccal’,
— que la personne controlée ait fumeé.
Sinon on obtiendra un résultat plus élevé.
Alco-Check contient une couche indicatrice jaune, dont la couleur
vire au vert en présence de vapeurs d'alcool.
Ne réutilisez plus I'Alco-Check dont la couleur a viré vers le vert.
Les Alco-Check altérés (activés), mais non-utilisés ne peuvent plus
étre utilisés. L'Alco-Check ne peut pas étre utilisé une seconde fois.

Mesure

e Retirer 'Alco-Check de I'emballage et plier les deux extrémités
(voir illustration A) dans les deux sens jusqu'au moment ol Ie tube
se casse.
L'Alco-Check est maintenant activé, et peut étre utlhse.

o Placer I'Alco-Check dans l'orifice de la poche de mesure vide et ..

aplatie, de telle sorte que la fleche rmprlmee soit dirigée vers la po-
che de mesure (B).

e Lapersonne 4 tester doit insirer profondément, et souffler ensuite
dans la poche de mesure atravers le tube jusqu'a ce que la poche
soit complétement gonflée, et ceci en une seule expiration. Cette
opération ne doit durer ni moins de 10 secondes, ni plus de 20 se-
condes.

Evaluahon de la mesure
Dans le cas d'une concentration d'alcool dans le sang entre 0,3%o et
0,4%, la coloration verte n'atteint pas I’anneau d’lndlcatron (voir des-

" sin ci-dessous) (C).

Lorsque la coloration verte dépasse I'anneau d'indication bleu, on
peut conclure & une teneur en alcool dans le sang de 0,5%o ou plus.

- Mise au rebut des tubes réactifs

e Le contenu de I'Alco-Check est corrosif.
Dés lors, il faut fermer les deux extrémités du tube a l'aide des bou-
chons d'obturation qui se trouvent dans I'emballage (D).

Ne laissez pas trainer les Alco-Check utilisés ou les Alco-Check dont
la date de validité est dépassée, mais ramenez-les chez le fournis-

seur. A'l'adresse de ce dernier se trouvent des récipients appropriés
qui sont ensuite envoyés a l'adresse du fabricant Allemand. Si le ren-

voi a I'adresse du fournisseur n'est pas possible, les Alco-Check sont

a considérer comme des petits déchets chimiques.

" Limitation de la responsabilité
- Alco-Check ne peut étre utilisé que pour des mesures indicatives.

Dréger Safety AG & Co. KGaA exclut dés lors une quelconque
responsabilité au-dela de celles<i.

Méme en cas d’utxlrsat:on correcte, il peuty avoir des dlfferences
entre la concentration d'alcool dans I haleine mesuré et les resultats

- officiels.

Notre conseil:

. Méme les concentrations d’alcool dans le sang en-dessous de

0,5%o peuvent influencer la capacité de conduire. Il ne faut
jamais conduire sous l'influence d’alcool.
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